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OBAC Sp. z o.0.
~ ul. Labedzka 21,

44-121 Gliwice

Laboratorium L A B 0 R E «x
ul. Aronii 4

44-102 Gliwice

Gliwice, 27.02.2020r.

SPRAWOZDANIE
z badan nr LL/075/2020

Temat: Badania techniczne tgcznika tamliwego v2.1

Wyniki badari odnoszg sie wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREX sprawozdanie
nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cafosci.

telefon: (32) 2319018 NIP: PL 631-21-53-136 z 24.04.2004 r.

ksiegowos¢: (32) 2378465 REGON: 273725355

fax: (32) 2319018 Kapitat zaktadowy — 400 000,00 PLN

e-mail: laboratorium@obac.com.pl KRS: 0000161774 Sad Rejonowy w Gliwicach

WWW: www.obac.com.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
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1. Nazwa i adres Klienta:
Solutions4GA sp. z o0.0.
Ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 57
01-476 Warszawa
2. Numer umowy/zlecenia/zaméwienia:

0114/0OBAC/03511/CW/I20

3. Numer identyfikacyjny sprawy nadany przez Laboratorium:
LL/075/2020

4. Miejsce wykonywania badan:
Laboratorium LABOREX
ul. Aronii 4,
44-102 Gliwice.

5. Data przyjecia obiektu do badan:
18.02.2020r.

6. Opis, stan i identyfikacja obiektu badarn:

Do badan klient przedstawit 5 probek tgcznika tamliwego, Numery probek nadane przez laboratorium:
LL/Q075/20/01 = .../05.

Zdjecie 1. tacznik famliwy v2.1

Probki dostarczone przez producenta.

Wyniki badari odnoszg sie wytgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREX sprawozdanie
nie moze byc¢ powielane inaczej jak tylko w cato$ci.
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Rys1. Wymiary tgcznika tamliwego v2.1
7. Data lub daty wykonania badan:
27.02.2020r.
8. Zakres badan i identyfikacja zastosowanej metody:
Lp. Parametr badany Za5iosowane
normy
FAA AC 150-5345-46E pkt. 3.4.2.1
FAA AC 150/5220-23 pkt. 3.2
1. Badanie tamliwosci statycznej tacznika ICAO Doc 9157 AN901 Aerodrome
Design Manual Part 6 Frangibility First
Edition 2006 pkt. 4.9
ICAO Annex 14 vol.l Edition 8, July
2018 pkt. 5.3.1.3

Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREX sprawozdanie
nie moze byc¢ powielane inaczej jak tylko w catoSci.
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9. Wykaz aparatury zastosowanej do badar:

Lp. Nazwa aparatury Nr inwentarzowy
1 Termohigrometr A/207/LL

2. Suwmiarka A/006/LL

3. Maszyna wytrzymatosciowa EDZ-100 A/121/LL

4, Stanowisko do badan tamliwosci 21

Przed badaniami dokonano sprawdzenia aparatury pomiarowej, aparatura sprawna.

10. Przebieg i wyniki badan

Wyniki oraz zwigzane z nimi niepewnosci odnoszg sie jedynie do badanej prébki i nie mogg dotyczy¢
zadnej partii wyrobu/substancji/materiatow.

Niepewno$¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02. Podane warto$Sci niepewnosci
stanowig niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

10.1. Badanie tamliwosci statycznej tacznika

Pomiary wykonywano - w
(46,4£3,0) %.

temperaturze (21,5£2,0) °C i wilgotnosci wzglednej powietrza

Badanie wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi w ponizszych dokumentach:

- FAA AC 150-5345-46E pkt. 3.4.2.1
- FAA AC 150/5220-23 pkt. 3.2
- ICAO Doc 9157 AN901 Aerodrome Design Manual Part 6 Frangibility First Edition 2006 pkt. 4.9

- ICAO Annex 14 vol.l Edition 8, July 2018 pkt. 5.3.1.3.

W celu wykonania badania tgczniki pojedynczo zamontowano na stanowisku badawczym i zginano je
sita prostopadta do tgcznika, az do ztamania. Wynikiem badania jest sita zarejestrowana w momencie
ztamania fgcznika.

Badano sam tgcznik (bez lampy). Odlegto$¢ miedzy punktem przytozenia sity zginajgcej a najstabszym
punktem tgcznika wynosita 50mm.

Tabela 1. Wyniki badania

Moment potrzebny Wymagania wg
do ztamania i 2
Sita potrzebna do ¢ ik FAfAG 1505343
o . . gcznika 46E oraz
Nr probki ztamania tgcznika N
IN] [Nm] Doc 9157 AN9O1
ICAO ADM Part 6
Frangibility
LL/075/20/01 6127 306
LL/075/20/02 6205 310 omeRt AR
LL/075/20/03 6172 308 tacznika powinien
zawierac sie w
LL/075/20/04 5984 299 przedziale
LL/075/20/05 6098 304 203Nm S S7 M
Srednia 6117 306

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREX sprawozdanie

nie moze byc powielane inaczej jak tylko w cato$ci.
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Na podstawie badarn moment ktéry potrzebny jest do ztamania fgcznika miesci sie w zakresie
okreslonym w FAA AC 150-5345-46E oraz Doc 9157 AN901 ICAO ADM Part 6 Frangibility

[

.Zdjecie 2. Stanowisko do badan zginania statycznego tgcznika

Zdjecie 3. kacznik LL/075/20/02 po badaniach

sifa zginajgca [kN]

Wykres 1. Wyres zginania tgcznika LL/075/20/02

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREX sprawozdanie
nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafoSci.
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Wykonujgcy badania: @ZA\Q
27.02.2020 r. Sebastian Chojnowski specjalista ds. badan ... ALt 2.

Data imie i nazwisko stanowisko podpis

Kierownik Lahboratorium
Autoryzujacy: LABOREx
inz,

27.02.2020 r. Wojciech Bobecki kierownik laboratorium T in2 Wojetech Bobeck

Data imie i nazwisko stanowisko e podpis

KONIEC SPRAWOZDANIA ,OBAC” Sp. z o.0.

LABORATORIUM LABOREX
44-102 Gliwice, ul. Aronii 4
tel./ffax 32 231 90 18

Wyniki badar odnoszg sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREX sprawozdanie
nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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